
1. 초분광 장비 연결 및 전원 ON 후 윈도우 검색 창에서 ebus player를 검색 후 프로그램 실행

2. Select/Connection 버튼 클릭



3. FX10e 센서 선택 -> OK 클릭

4. File -> Open 선택



5. 센서관련자료가 저장된 USB의 Configuration file 경로에서 PVCFG 파일 선택 -> 열기

6. 팝업창에서 ‘예’ 선택

7. Device Control 메뉴 클릭



8. 전체 메뉴 축소 버튼 클릭

9. UserSetControl -> UserSetSave 선택 후 UserSetSave 클릭



10. Disconnect 선택 및 프로그램 종료 -> LUMO Scanner 실행 및 설정 후 스캐닝 테스트 진행


